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1. PRINCIP

Testovacia stiprava WITNESS™ PED-TGE-Rota je chromatografickd imunoanalyza na kvalitativnu detekciu antigénu
virusu epidemickej hnacky prasiat (PED), antigénu virusu prenosnej gastroenteritidy prasiat (TGE) a antigénu
rotavirusov (skupina A) vo vykaloch prasiat.

Testovacia stprava WITNESS" PED-TGE-Rota ma dve pismend, ktoré oznacuju ciarku testu (1) a ciarku kontroly
(,C*) na povrchu pomdcky. Ciarky testu a kontroly v okne vysledkov nie st viditelné pred nanesenim vzorky. Ciarka
kontroly slizi ako referencia, ktord uréuje, ¢i sa test vykonal spravne. Ciarka kontroly sa musf zobrazovaf vzdy, ked
sa vykondva test. Ak s vo vzorke pritomné antigény virusov PED, TGE a rotavirusu, v okne vysledkov sa objavi
fialovd Ciarka testu.

Pouzivajii sa vysoko selektivne protildtky proti virusom PED, TEG a rotavirusom, pretoZe vychytévajd a detegujd
antigén v tejto analyze. Su schopné detegovat antigény virusov PED, TGE a rotavirusov vo vzorke s vysokou
presnostou.

1. 0BSAH SUPRAVY
1) Desat (10) pomdcok na testovanie WITNESS" PED-TGE-Rota

2) Desat (10) riediacich skimaviek

3) Desat (10) kvapkadiel na jedno pouZitie
4) Desat (10) tamponov na jedno poutitie
5) Jeden (1) névod na pouzitie

111. BEZPECNOSTNE OPATRENIA
1) Testovacia stiprava je len pre prasatd. NepouZivajte ju u inych zvierat.

2) Testovacia pomacka je citliva na vihko a teplo. Test vykonajte ihned po vybere testovacej pomacky z féliového
obalu,

%) Sucasti testu nepouzivajte opakovane.

4) Vzorku naneste kvapkadiom umiestnenym vertikalne k pomacke.

5) Nedotykajte sa membrany v okne vysledkov testovacej pomacky.

6) NepouZivajte testovaciu stipravu po ddtume exspirdcie uvedenom na titku balenia,
7) Testovaciu stipravu nepouZivajte, ak je obal poskodeny alebo je narusené uzavretie.

8) NemieSajte sticasti z roznych Sarzf. Sucasti v tejto sprave boli testované pri kontrole kvality ako Standardnd
sériovd jednotka.





[image: image2.png]9) So vietkymi vzorkami je potrebné zaobchddzat tak, ako keby boli potencidine infekéné. Pri manipuldcii so
vzorkami si nasadte ochranné rukavice. Po testovani si dokladne umyte ruky.

10) Po pouziti dekontaminujte a zlikvidujte v3etky vzorky, pouZité stipravy a potencidlne kontaminované materidly
bezpetnym spdsobom v stilade s ndrodnymi a miestnymi predpismi.

IV. SKLADOVANIE A STABILITA

Stpravu je mozné skladovat pri izbovej teplote alebo v chlade (2°C-30°C). Testovacia stiprava je stabilna do détumu
exspirdcie uvedeného na titku balenia. NEZAMRAZUJTE. Testovaciu stipravu neskladujte na priamom sinku.
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1) Na tento test by mali by pouzité vykaly prasiat.
2) Vzorky by mali byt testované ihned po odbere.

3) Ak vzorky neotestujete ihned, mali by ste ich uchovavat pri 2°C-8°C. Ak ich cheete skladovat dihsie, odportca sa
ich zamrazit pri teplote -20°C alebo nizSej. Zamrazené vzorky by ste pred pouzitim mali ohriat na izbov( teplotu
(15°C-30°).

4) Mnoistvo vykalov na tampdne mdze ovplyvnit vysledok. VyZaduje sa, aby ste dodrZiavali pokyny ohladom
mnozstva vykalov na tampone, ako znazorfiuje nizsie uvedeny obrazok. Nadmerné mnozstvo vykalov moze vyvolat
falo$ne pozitivny vysledok a pomalti migrciu.

1. Nedostatok
2.Dobré

3. Dobré

4. Prflg vela

VI. POSTUP TESTOVANIA
1) Vietky Cinidla a vzorky musia mat pred pouZitim izbovi teplotu (15°C-30°C).
2) Odoberte vzorky vykalov prasiat pomocou tampdnu.

3) Vlozte tampdn so vzorkou vykalov do riediacej skimavky. Miesajte roztok tampénom, kym sa celd vzorka
nerozpusti v riediacich roztokoch analyzy (priblizne 10 sekind).

4) Pockajte T minGitu, aby sa usadili velké astice
5) Vyberte testovaciu pomdcku z féliového obalu a polozte ju na plochy, suchy povrch.
6) Pomocou kvapkadla na jedno pouZitie naberte supernatant vzorky v sklimavke.

7) Pridajte Styri (4) kvapky kazdej zo zamieSanych vzoriek do samostatnej diery na vzorku. Priddvajte kvapku po
kvapke a drZte kvapkadlo vo vertikalnej polohe.

8) Spustte stopky. Vzorka bude putovat cez okno vysledkov. Ak sa po T mindte nezobrazi, pridajte do jamky na
vzorku este jednu kvapku pripravenej vzorky.

9) Odcitajte vysledky testu po 10 mindtach. Neodcitavajte po 20 mindtach.
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VII. OBMEDZENIA TESTU
1) Tento test je rceny len na diagnostiku in vitro.

2) Aj ked je testovacia stprava WITNESS" PED-TGE-Rota pri diagnostike antigénov virusov PED, TGE a rotavirusov
velmi presnd, v ojedinelych pripadoch méze dochédzat k chybnym wysledkom. Ak ziskate pochybné vysledky,
mozu sa vyZadovat dalSie Klinické alebo laboratérne testy. Definitivna klinicka diagndza by nemala byt zalozend
na wysledku jediného testu, ale mala by byt uréend veteringrom po zhodnotenf vetkych klinickych a laboratémych
ndlezov.

3) Odcitavacie okienko moze maf svetloruZovd farbu pozadia. To neovplyvnf presnost vysledkov.

VIIL. TECHNICKA PODPORA
Ak potrebujete technicku podporu, prosim, kontaktuje miestneho zéstupcu spolocnosti Zoetis.
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